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【摘要】 目的评价希森美康XN一1000血细胞分析仪(仪器法)对静脉血白细胞分类计数的准确性，

为临床标本检查的规范化提供依据。方法选择120份用仪器法检测血常规结果出现白细胞分类计数有

报警提示的标本，同时进行人工涂片分类(镜检法)复检，比较仪器法和金标准镜检法的结果。结果仪器

法与镜检法比较，白细胞计数分类中，中性粒细胞与单核细胞分类两组存在显著性差异(P=0．000)，仪器法

检测存在单核细胞假性升高，中性粒细胞假性减低；仪器法和镜检法符合率是69．17％(阳性标本83份)，仪

器法假阳性率是30．83％(37份假阳性)。结论希森美康XN一1000血细胞分析仪白细胞出现报警提示可

以有效筛选阳性标本，但同时对阳性标本需要进行人工镜检复核，以避免假阳性结果。
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Sysmex XN-1000 hematology analyzer in accuracy of the white blood cell differential count is different

from artificial blood smear examination
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[Abstract]Objective Study on the Sysmex xn 1000 hematology analyzer in accuracy of the white blood

cell differential count in venous blood．Methods Compared the white blood cell differentials provided(or
abnormal ceils detected)by the automated hematology analyzer XN一1000(instrumental method)in 120 blood routine

examinations(Blood RE)with those obtained through a corresponding artificial blood smear examination(microscopic

method)by cytologists．Results There was a significant difference between instrumental method and microscopic

method in monocyte count and neutrophil granuloeyte count fP=0．000)，instrumental method showed pseudo—

high results in monocyte count and pseudo-low results in neutrophil granulocyte count．The coincidence rate of

instrumental method and microscopic method is 69％，and the false positive rate was 3 1％．Conclusions Sysmex

XN一1000 hematology analyzer is an efficient method to select positive samples(analyzer generated flags when

detected abnormal cells)，while a manual microscopic film examination of the corresponding positive samples remains

necessary for avoiding false positive results．

[Key words]Sysmex XN一1000 hematology analyze；White blood cell count differential；Artificial blood
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希森美康XN一1000细胞分析仪是希森美康公

司最新一代的血细胞分析仪器，于2011年11月23

日获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准，相比

于较早一代的XE系列的细胞分析仪，XN一1000希

森美康细胞分析仪在细胞分析方法、通道、试剂方

面进行了一些调整，各类细胞分析的通道和试剂都

进行了相应的改进，其中包括白细胞分类和有核红

细胞计数‘1 J。白细胞分类在医学检验中属于常规

检测，可以提供血液中各类白细胞数量和形态方面

的信息，白细胞分类可以为疾病筛查和诊断提供重

要依据。

本研究主要分析希森美康XN一1000血细胞分
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析仪在白细胞分类中出现报警提示的分类结果，并

与镜检法进行比较，探讨XN一1000血细胞分析仪在

临床工作中的应用价值。

1材料与方法

1．1一般资料选择鄂尔多斯市中心医院2015年

4月首次血细胞计数检测样本，每天取10份XN一

1000白细胞分类有报警提示的样本，连续12 d共收

集120份样本。

1．2试剂与仪器希森美康XN一1000型血细胞分

析仪及其相应的分析试剂、质控品、校准品(日本希

森美康公司生产)；奥林巴斯(Olympus)光学显微镜

(日本Olympus生产)；希森美康SP一1000i推片仪所

用的染色液为瑞士一吉姆萨染色液(珠海BASO生

物技术有限公司生产)。

1．3方法

1．3．1仪器法血液采集后2 h内进行检测。具体

方法如下：确认仪器状态良好，首先做XN一11300血

细胞分析仪的质控，质控良好后采用仪器全自动模

式将筛选好的120个样本做全血细胞计数。

1．3．2手工法相同的120份样本由全自动推片仪

推片、染色，由本科室经验丰富的阅片人员对涂片

进行白细胞分类，并与仪器分析结果进行比较，具体

操作依照第4版《全国I临床检验操作规程》‘2j。

1．4统计学处理采用统计学软件SPSS 19．0对检

测结果进行配对样本t检验，P<0．05为差异有统计

学意义。

2结果

2．1仪器法结果在白细胞分类出现报警情况下，

中性粒细胞与单核细胞存在显著性差异(P=0．00)；

其余指标间无显著性差异(均P>0．05)。本研究显

示，仪器法检测存在单核细胞假性升高，中性粒细胞

假性减低现象。见表1。

2．2仪器法与镜检法比较120例样本中，83例真

阳性，符合率是69．17％；37例假阳性，假阳性率是

30．83％。见表2。
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表2 1 20例白细胞分类仪器报警提示检测样本的镜检结果

项目 数值

镜检结果(份)

真阳性

假阳性

符合率(％)

真阳性率

假阳性率

83

37

69．17

30．83

3讨论

血细胞分析仪在多种血液疾病的诊断中有重

要的应用价值，对提高诊断效率以及准确率，为患者

争取宝贵治疗时间有积极意义，目前已经在各级医

院得到广泛应用旧』。希森美康XN一1000全自动血

细胞分析仪结合了荧光技术、电阻抗技术、流式细

胞术、半导体激光技术等，同时结合了荧光化学染

料方法，对人体血液白细胞进行荧光染色分类，并可

区分有核红细胞、血小板聚集、原始细胞、幼稚细胞

等¨1；在精确分析血常规分类和计数项目的同时，

还具备幼稚白细胞定量分析功能，可以提供准确、

可靠的数据，在很大程度上能降低医疗工作人员的

劳动强度。然而，血细胞分析仪在进行全血细胞分

析以及白细胞分类时，在识别白细胞的形态，特别是

有核红细胞、单核细胞、异形淋巴细胞、原始细胞以

及幼稚细胞的形态方面仍存在缺陷¨J，如果过度依

赖仪器检测的结果而忽略了人工显微镜检查，可能

会造成疾病的误诊和漏诊，导致不合理的治疗旧9|。

本研究显示，仪器法出现白细胞报警，与镜检

法比较在中性粒细胞、单核细胞两组差异具有显著

性；淋巴细胞、嗜酸粒细胞、嗜碱粒细胞、幼稚粒

细胞两组差异均无显著性。因为本研究对象是白

细胞出现报警提示的样本，样本大多来自于肿瘤科

(一般是化疗患者)、儿科、血液科，这类样本中存在

中毒颗粒的中性粒细胞、幼稚粒细胞、原始细胞和

异常淋巴细胞，这类细胞在溶血素处理下染色质疏

松程度、胞浆颗粒和细胞体积与单核细胞相似程度

表l 白细胞分类仪器法与镜检法结果比较
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较高¨0|，仪器检测时会把这部分细胞误归到单核细

胞中¨1I。因此，从结果看，仪器法检测单核细胞结

果高于镜检法，中性粒细胞结果低于镜检法；镜检

结果显示假阳性率为31％。解决的办法是将大量

血液检测样本先用仪器法筛除阴性标本，可以减少

人工筛选时间和精力的投入，阳性标本则需要重新

进行人工涂片分析。

希森美康XN一1000血细胞分析仪可以满足日

常血细胞计数与分类，但由于仪器方法学的局限性，

有时存在分类错误现象，例如将中性粒细胞误认为

单核细胞或嗜酸粒细胞，异形淋巴细胞误认为单核

细胞或幼稚粒细胞等，因此，阳性结果的准确性分析

对于疾病的诊断和预防具有重要意义。所以建议临

床工作中阳性标本应手工镜检复查，必要时重新采

集标本。不同科室采用不同的复查方法，对于特殊

患者，异常细胞增加，一定要进行人工镜检分类’1 2I。

形态学检查仍是血细胞形态学诊断的依据，只有仪

器和手工操作互相结合，才能为临床提供更准确的

检验结果，减少误诊、漏诊。
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